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論文内 容の要 1::. Eヨ
遠赤外域の光学素子の持性，製作の研究と測定精度，測定時間の改善を目的とする干渉分光法の理
論的考察ならびに実験結果について述べる。
第 1 章の遠赤外域の光学素子では，高圧水銀灯の半径方向幅射強度分布が可視光より巾が広いこと
ならびに電気入力に対する幅射の飽和特性を測定し，これらがプラズマの遠赤外線吸収によることを
理論的に示す。半透鏡として金属薄膜は膜厚を薄くしなければならないこと， Cu, Ge 混合蒸着膜は
大きな半透鏡はっくり難いが透過，反射を任意にし得ること，マイラー膜は波長特性が著しいが大き
な半透鏡をつくり得ること， Metal Mesh では吸収のない半透鏡をつくり得ることを，理論的なら
びに実験的に示す。ライト・パイプ内部では中心部が幅射密度が高いことを測定し，これを基礎とし
て，遠赤外線伝導率が測定に充分なこと。パイプによる試料測定で試料をパイプ内部にはめる場合は
測定値に問題がないことを理論的ならびに実験で示す。
第 2 章の遠赤外域における干渉分光法では，インタフエログラム(干渉計の出力を光路差の関数と
して記録したものうからスペクトノレへの変換(フーリエ変換)において，インタフエログラムの数値
は光路差の等間隔の値をとればよい乙とを示し， その計算を単色光について行ない， 寄生振動の発
生，その抑制法について述べ，さらに一般の計算されるスベクトノレは単色光に対する装置の応答(装
置関数)と真のスペクトノレとの重ね合わせ積分で与えられることを示す。乙れを実際に起る遠赤外域
のスペクトノレに適用し，光路差 lこ伴うスペクト jレの形の変化について述べる。実際の装置がスペクト
ノレに及ぼす影響として，アノれーチャは分解能をやや悪くすること，光学素子の誤差は波数の大きな所
のスペクトノレ強度を低下させること，光路差零点の偏イ奇はスペクトノレに歪みを生ぜしめる乙と，光路
? ?
差の測定誤差により偽りのスベクトノレが生じること，増巾器の時定数lとよりスペクトルに歪みを生ず
ること，増巾器の非直線性は和と差のスペクトノレを生ずることを定量的に示し，装置の必要な精度を
計算する。インタフエログラムの雑音のスペクトノレへの変換において雑音は測定時間の平方根に比例
することを示し，これより信号対雑音比が光路差のある所で最大になることを示す。インタフエログ
ラムのディジタ Jレ化により信号対雑音比が低下すること，増巾器のドリフト，衝撃のスペクトルは波
数の小さな所に擾乱として現われることを示す。以上の考察により充分な精度をもっ干渉分光装置で
充分な精度のスペクトノレが得られることを実験で示す。
論文の審査結果の要旨
本論文は緒言， 2 章，その他よりなる。
緒言では遠赤外域の研究の進展に伴って測定技術の必要性を述べている。
第 1 章は，遠赤外域の光学素子の研究である。
第 1 節は，緒論で，遠赤外域の測定に必要な各種の光学素子の説明を行なっている。
第 2 節は，高圧水銀灯の遠赤外輯射特性lこ関する研究である。高圧水銀灯は遠赤外域で完全な連続
光を幅射し，現在遠赤外域で最も広く使われている光源であるが，その輯射特性については十分な研
究が行なわれていないことを述べ，本研究では高圧水銀灯の入力を増していったとき，遠赤外の各波
長域における輯射強度を測定し，幅射強度は最初入力と共に増加するが，一定の入力以上になると幅
射強度は入力に無関係で増加しない。また，高圧水銀灯の各部分における強度分布を測定し，可視光
は水銀灯の主として中心部から強く輯射されるが，遠赤外の連続光は水銀灯管内の広い部分から幅射
されていることを明らかにした。中心部の温度が最高で管壁に近づくに従って温度が低くなるが，水
銀灯からの遠赤外幅射は水銀プラズ内で幅射吸収を繰返し黒体幅射の特性を示しているので，波長lζ
応じた温度に相当する円筒部分からの幅射が外部に出てくるとして，測定結果をよく説明している。
第 3 節は遠赤外域における半透鏡の研究で，半透鏡は遠赤外域で干渉計等に重要であるが，満足な
ものが知られていない乙とを述べ，金属薄膜， Cu と Ge の混合蒸着膜，マイラー膜，金属膜につい
て反射率，透過率を測定し，それぞれの膜が特徴をもっている乙とを述べている。
第 4 節は遠赤外域のライトパイプの研究で，ライトパイプは遠赤外域で光束を検知器に導くとき，
特に極低温検知器の際には測定試料もこの中に入れる場合が多く，遠赤外域の測定には重要な役目を
する。ライトパイプの透過度を測定して，理論値と比較検討し，ライトパイプに測定試料を入れた場
合の注意事項をも明らかにしている口
第 2 章は遠赤外域における干渉分光法に関する理論的計算および実験結果である。
第 1 節は緒論で遠赤外域における干渉分光法が他の分光法に比して優れている点を述べ， しかし干
渉分光法には種々の問題が残されていることを述べている。
第 2 節はインターフエログラムからスペクトルへの変換の研究である。二光束型干渉計によって得
られるインターフエログラムの形状を種々のスペクトノレモデルに対して計算を行ない，ついでアポダ
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イゼーションの必要J性について述べ，逆にインターフエログラムにアポダイゼーションを行なった後
フーリエ変換(数値計算)により求められるスペクトルの誤差と最大光路差との関係を明確にし，二
光束型干渉分光装置の基本的性質を明らかにしている。
第 3 節は実際の装置がインターフエログラムあるいはスペクトルに及ぼす影響の研究である。光学
素子の製作誤差ならびに光学系の調整誤差，光路差自身ならびにその零点の測定誤差，増幅記録系の
有限の時定数による歪および増幅器の非直線性のインターフエログラムならびにスペクトノレに対する
影響の理論的考察から，実際の装置に対し製作および調整上許容できる誤差範囲を求めている。
第 4 節は雑音擾乱のスペクトノレに関する研究である口雑音は遠赤外干渉分光装置において無視する
ことができないので，インターフエログラムの測定において信号に重なる雑音がスペクト Jレにどのよ
うに表われるか明らかにし，装置の使用条件と最終的に得られるスペクトノレの信号対雑音比 (S/N
)に関して詳細な理論的計算を行ない， (S/N) の最大となる光路差の存在することを見出してい
る。
第 5 節は実験結果で，上記の種々の理論的計算結果と実際に製作されたマイケノレソン型遠赤外干渉
分光装置で行なった実験結果が良く一致していることを述べている。
本論文に述べられている研究の業績は次のように要約される。
(1) 遠赤外域の光源としての高圧水銀灯の発光機構を明らかにして，高圧水銀灯の改善の方法を見出
した。
(2) 遠赤外域における効率のよい半透鏡とライトパイプを研究しこれらの実用化に成功している。
(3) 遠赤外域における新しい分光法である干渉分光法における基礎的諸問題を理論的に考察し，実験
値と比較してよく一致することを示し，干渉分光法の多くの問題点を解決した。
以上のように本論文は分光的研究，特に遠赤外域の分光学とその実用化に寄与する点が多いので，
博士論文として価値あるものと認める。
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